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Unita Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura triennale di prodotti per Oculistica — Gara n. 6945402

In riferimento alla richiesta formulata dagli Operatori interessati alla procedura, di seguito si

fornisce il riscontro ai quesiti formulati.

FAQ. N. 2 DEL 26.02.2018

AQ.0. UQC Affar Generg| - Utficio Protecello Generale

Protocollo: 0005186/U Data: 26/02/2018 12:48

Ufficio:
Classifica;

LT

UFFICIC PRCTOCOLLO

QUESITO

RISPOSTA

1) In merito alla procedura in oggetto si
richiedono i seguenti chiarimenti in merito al
lotto 4:

Si riscontra nella descrizione del lotto la
richiesta di lente intraoculare acrilica idrofoba
“anodizzata” con filtro giallo: La caratteristica
anodizzante non sarebbe applicabile ad un
materiale acrilico, ma si applicherebbe su
materiali metallici; il termine anodizzato deve
quindi  considerarsi quale refuso e di
conseguenza ¢ una caratteristica per il quale si

ud non tenere conto in sede di offerta?

lente intraoculare acrilica idrofoba
“anodizzata” si intende “APODIZZATA”

2)In riferimento alla gara in oggetto ed in
particolare  ai  lotti ~ A01/A02/A04/A07
chiediamo la possibilita di applicare il principio
di equivalenza, in quanto I’indice di refrazione
2,55 indica ed identifica un’azienda specifica,
limitando la partecipazione delle altre aziende

2) Per i lotti A01/A02/A04/A07 puo essere
applicato il principio di equivalenza.

3)

- Vs rif. A31 Retrattori iridei fessibili di Juan,
le quantita che richiedete sono 60, ma intesi
come pezzi oppure confezioni? devono essere
monouso o pluriuso?

- Vs. rif. A52 Protesi orbitaria sferica etc....,
bisogna presentare comunque la campionatura?
E motivo di esclusione? Poiché abbiamo
qualche dubbio sui tempi di consegna da parte
del nostro fornitore presso il nostro magazzino

- Retrattori iridei flessibili di Juan: richiesti 60
pezzi monouso

-Non ¢ richiesta la campionatura per il lotto
AS52.La campionatura deve essere presentata
come indicato a pag. 13 del Disciplinare di gara
per i seguenti lotti: A14, A17, A18, A19, A24,
A27, A28, A29, A30, A34, A35, A36, A37,
A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A4S,
A46, A47, A48, A49, A50, A51, A54, A55

4)
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-Vs. riferimento A50 Plug Painless misura
universale, premontati in confezioni sterili per
singole unita, devono essere con foro o senza
foro?

- La campionatura deve essere presentata solo
per i lotti da voi indicati a pagina 13 del
disciplinare di gara? Quindi non per tutti i lotti

- A dimostrazione della capacita tecnica e
professionale lett.b pagina 8 del disciplinare di
gara, recita quanto segue: se trattasi di forniture
prestate a favore di Amministrazioni o Enti
pubblici esse sono provate da certificati
rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli
enti medesimi; La domanda & questa: non
possiamo fare una dichiarazione come per le
forniture prestate a privati?

- Lotto A50: Plug Painless misura universale,
premontati in confezioni sterili per singole
unita, devono essere senza foro.

Vedi sopra il riscontro al quesito 3).

-La dimostrazione del possesso dei requisiti
inerenti la capacita tecnica e professionale
puo essere fatta a mezzo autocertificazioni ai
sensi del DPR 445/2000;

La locuzione “se trattasi di forniture prestate a
favore di Amministrazioni o Enti pubblici, esse
sono provate da certificati rilasciati e vistati
dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi”
a pag. 8 del disciplinare punto B.1. ¢ inerente
alla fase di controllo di veridicita delle
autocertificazioni nei confronti delle ditte
aggiudicatarie a mezzo acquisizione di
certificati di buona esecuzione rilasciati da Ente
a Ente.

5)
- Relativamente alla busta documentazione
amministrativa art.4.1, punto 4 lettera B punto

2 si richiede certificazione iso, tale
certificazione viene richiesta relativa al
prodotto/produttore  oppure anche per il
distributore?

-Relativamente al punto 9 cauzione provvisoria
si richiede se I’importo della cauzione deve
essere solo per i lotti offerti?

-Desideriamo richiedere se le caratteristiche dei
prodotti indicati sono da considerarsi essenziali
oppure trattandosi di gara con il principio
dell’offerta economicamente pil vantaggiosa
vige il principio dell’equivalenza?

-La certificazione Iso richiesta, di cui al punto
4. lettera B.2, ¢ riferita al prodotto/produttore.

-I’importo della cauzione provvisoria di cui al
punto 9 deve essere calcolato sulla base degli
importi a base d’asta dei lotti ai quali si
partecipa di cui all’allegato A/7 “Scheda CIG
e Garanzie”

-I prodotti offerti devono avere caratteristiche
tecniche conformi a quanto richiesto nel
capitolato
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- Si fa presente che nell’allegato A7 alcune
descrizioni non sono visibili in modo totale
(lotto A08-A09-A36)

-Si riportano di seguito integralmente le
descrizioni dei lotti: '

Lotto A08: Lente intraoculare da
microincisione inferiore a 2,4 mm,idrofoba, tre
pezzi, precaricata, asferica, con anse in PVDF,
square edge.

Lotto A09:Soluzione viscoelastica contenente
1,8% di acido ialuronico in Siringa pre-
riempita sterile da 18 mg/ml circa, sterile con
cannula

Lotto A36: Telino per oculistica in TNT misura
100x120 cm circa foro ricoperto da membrana
trasparente e 1 sacchetto raccogli liquidi

6)

- Lotto A32 — Strisce di Fluoresceina chiedete
’unita di misura in bustine. La richiesta ¢ di N.
1500 quantita triennale. Quindi chiedete N.
1500 strisce?

-Lotto  A19-A20-AS51-A52: I prezzi a base
d’asta sono molto inferiori rispetto al valore
effettivo ed agli ultimi prezzi offerti ed
aggiudicati in precedenti gare.

- Si precisa che il fabbisogno presunto triennale
dei prodotti di cui al lotto A32 ¢ il seguente:

N. 9.000 strisce
Il prezzo unitario indicato ¢ da intendersi
riferito  ad una confezione di n.100

pezzi/strisce. Il valore complessivo del lotto &,
pertanto, rideterminato in €.4.500,00.
N.B. Vedi prospetto alla pagina seguente.

-Si confermano i prezzi a base d’asta riportati
nell’allegato A7 “scheda cig e garanzia”

7)
- Lotto 1, lotto 4 I’indice di refrazione deve
essere obbligatoriamente di 1,55?

-Lotto 9 la siringa preriempita sterile da 18
mg/ml intendete la concentrazione da 1,8%?

Lotto 1, lotto 4 indice di rifrazione 1,55: Si puo
applicare il principio di equivalenza

- Siringa pre-riempita di acido ialuronico, si
intende concentrazione di acido ialuronico al
1,8%

8) Per le lenti gli iniettori li volete monouso,
pluriuso? Vi chiediamo cortesemente di
specificare anche I’incisione, grazie.

- Si chiedono iniettori per lenti monouso con
incisione 2,75

9)
- A dimostrazione della capacitd tecnica e

-La _certificazione 13485:2003 pud essere
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professionale viene richiesto di dichiarare

di essere in possesso, per i prodotti offerti,
della certificazione di qualita UNI EN ISO
9001:2008 rilasciata dal produttore. La nostra
azienda ¢ in possesso della certificazione
13485:2003 specifica per il settore dei
dispositivi medici. Chiediamo di poter indicare
questa a comprova.

-Vi segnaliamo che il dispositivo richiesto al
lotto AS59, per la sua tipologia e le sue
caratteristiche non consente la fornitura in
conto deposito. Vi preghiamo quindi di
modificare tale richiesta

-E’ necessario presentare il CD contenente la
documentazione tecnica, dato che non &
previsto nel disciplinare?

presentata in sostituzione della UNI EN ISO
9001:2008

-La dicitura indicata al 1° capoverso dell’art.12
del Capitolato Tecnico e Speciale a pag. 5: “Il
fornitore dovra garantire la disponibilita alla
fornitura in conto deposito fisso dei dispositivi
medici.” ¢ finalizzata all’acquisizione della
disponibilita del fornitore. Si precisa che la
modalita del conto deposito non sara
obbligatoria per tutti i dispositivi di cui ai lotti
dell’allegato A7 “Scheda Cig e Garanzia”

-Si conferma quanto indicato al punto 4
dell’allegato A/6 al disciplinare di gara

10)

-Lotto 20 I’olio di silicone lo volete in siringa,
fiala e di quale capacita, volete il kit completo
con la cannula

-Lotto 21 il perfluoroctane lo volete in fiala,
siringa e di quale capacita.

-Lotto 20 si intende kit completo con la
cannula capacita 10 ml —il prodotto offerto
dovra essere in siringa

- Lotto 21 perfluoroctane in siringa 6 ml

11)

— Lotto Al4: si chiede conferma che lo style
della banda richiesta sia il 240

-Lotto AlS5: descrizione troppo vaga, si
chiedono misure e style

-Lotto A16: descrizione troppo vaga, si
chiedono misure e style

-Lotto A18: si chiede conferma che lo style sia
il 503

- Lotto A30: chiediamo conferma che il punch
richiesto non sia a suzione, non essendo
specificato

-Lotto A32: considerata la descrizione e il
prezzo si chiede di confermare che il prodotto
richiesto sia un farmaco e non un dispositivo

- Lotto A14 style banda 240

- Lotto Al5 Impianto sclerale a ruota
biconvessa di 7 mm, indentazione 9 mm, style
287

- Lotto A16 Striscia scanalata 1,5 x 6 x 100
mm style 220

- Lotto A18 style 505

-Lotto A30 punch non a suzione

-Lotto A32 ¢ dispositivo medico
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medico

-Lotto A46: descrizione troppo vaga, per cosa
servono gli aghi? Li volete retti o curvi?

-lotto  A52: chiediamo di verificare la base
d’asta che risulterebbe troppo bassa

-Lotto A46 aghi retti per iniezione intravitreale
di farmaci e sostanze gassose

- Si rimanda a quando indicato al secondo
punto del quesito 6

12) Cauzione provvisoria

La cauzione va calcolata al 2% dell’importo
triennale a base d’asta ossia € 1.396.509,00
Oppure va calcolata al 2% degli importi a cui si
partecipa facendo riferimento agli importi
indicati nell’allegato A7

12) Si rimanda a quando risposto al secondo
punto del quesito5.

13)Rif. A8 Scheda offerta economica nella
tabella indicata “valore” che valore va inserito?
Il prezzo complessivo triennale del lotto?

-Nella colonna denominata VALORE va
inserito il risultato del prodotto delle quantita
triennali con il valore unitario s/iva offerto
dalla Ditta

Chiarimenti richiesti telefonicamente

Per una maggiore chiarezza e trasparenza si
sintetizzano, di seguito, le informazioni relative
ai lotti di seguito specificati:

-- Lotto A24 valore lotto a base d’asta € 850,50
cauzione € 17,10 cauzione con abbattimento €
8,51 contributo N.D.

- Lotto A28 valore lotto a base d’asta €
42.720,00 cauzione € 854,40 cauzione con
abbattimento € 427,20 contributo N.D.

- Lotto A39 valore lotto a base d’asta €
11.550,00 cauzione € 231,00 cauzione con
abbattimento € 115,50 contributo N.D.

Allegato: Scheda cig e garanzia lotto A32.

1l Direttore UOC Provveditorato ed Economato

dr.ssa MﬁsWo




Quesito 6)

LOTTO | DESCRIZIONE QTA’ PREZZO | VALORE | CAUZIONE | CAUZIONE CON | CONTRIBUTO
TRIENNALE | A BASE | LOTTO ABBATTIMENTO
D’ASTA | A BASE
D’ASTA
A32 Strisce di 90 CONF 50,00 4.500 90,00 45,00 N.D.
fluoresceina da 100
disodica per STRISCE
I'ispezione (totale
della superfice | 9.000
oculare e la strisce)
determinazione
del tono
oculare unita di
misura bustine

1l Direttore UOC Provveditorato ed Economato
dr.ssa szf{sa Di Sano
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